
 

ANEXO 5 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN 

 

 

Generación de los certificados de 
calibración RT03-F14, RT03-F15, 

RT03-F16 para revisión

Respuesta a solicitud de 
calibración de equipos 

Evaluación de la incertidumbre 
RT03-F11, RT03-F12, RT03-F13

7.6

7.8.6

¿Se identifica trabajo no 
conforme RT03-P01?

7.10

Selección y verificación de los 
métodos de calibración RT03-

P18

7.2

Se corrige y se plantea acción 
correctiva

Solicitud de calibración de 
equipos RT03-F08

7.4

Registros técnicos

Control de datos

7.1

7.1

¿Se declara conformidad?

Autorización de los certificados 
de calibración RT03-F14, RT03-

F15, RT03-F16

7.5

7.11

Recepción del equipo a calibrar 
“lista de chequeo de recepción y 

entrega de equipos RT03-F09”

Procedimiento de 
aseguramiento de la 

validez de los resultados 
RT03-P11

7.7

7.8

Liberación de equipo calibrado y 
certificado de calibración

7.8

7.8

7.9

RECURSOS

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 
PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN 

DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 
METROLOGÍA LEGAL

SI

SI

7
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U
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A

7
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U
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A

7.4

NO

NO

Procedimiento recepción, 
manipulación, transporte, 

protección, almacenamiento y 
conservación del ítem a calibrar 

RT03-P10

Encuesta de satisfacción del 
servicio de calibración RT03-F07

 


